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ANEXO A. CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LOS

EQUIPOS
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•ASHTECH PRECISION PROOUCTS

BegetáD.C. Agoste 23 de 2013

Señores:
DTS INGENIERIA & TOPOGRAFIA SAS
Ciudad

REF: CERTIFICADO DE CALIBRACION ESTACION MARCA
TOpeON MODELO GTS-212 S/N-LH0265

DISSMAN INGENIERIA LTDA.. CERTIFICA que el equipo en mención ha
sido sometido al proceso de confirmación metrológica utilizando les equipes de
medición recomendados por NIKON y siguiendo les parámetros indicadospor el
fabricante, teniendo cerne referencia el manual de reparación y calibración
.sumínistrado por el fabricante. Estos procedimientos cumplen con Ios estándares
de calidad internacional segúnla norma ISO 9001.
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I yerificació.n de lecturas Lectura cara 1 000~'0~" "
,angui'Ohonzootal Lel,'1.ufae"Ma 2 ' ISO 00. 00
I 180°00'00"
Verificación de lecturas Lectura cara 1 89°09' 02' ,
ángulo vertical Lectura cara 2 270°51 '00"

36lf'OO '02"
Plomada óptica Ok Ok

Esta certificacion tiene validez de seis (6) mese apartir de¡ 23 de agosto de
2013 hasta el 23 de febrero de 2014.

Atentamente,

./1mf.i}'''. ...
CAROLINA GUAPACHA GARCIA
Departamento Técnico
s.paez@d:issmaningemeria.com
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Bogotá D.C., Agosto 08 de 2013

Señores:
DTS INGENIERIA ..& TOPOGRAFIA SAS
Ciudad

REF: CERTIFICADO DE CALIBRACION NIVEL AUTOMATICO
MARCA FOIF DSZ2 SERIE 262340

DISSMAN lNGENIERIA LTDA. CERTTFICA que el equipo en mención ha
sido sometido al proceso de confirmación petrológica utilizando los equipos de
medición recomendados por el fabricante y siguiendo los parámetros indicados
por el fabricante, teniendo como referencia el manual de reparación y calibración
SlUl1 inistrado por el fabricante. Estos procedimientos cumplen con los estándares
de Calidad Internacional según la Norma ISO 9001.

ESPECIFICACIONES:

Fue ajustado en colimador de precisión de 0.001 mm de error.

ENFOQUE MINIMO: OK

maD NIVEL Cn~CULAR: OK
INGENIERIA LTOA.

PRECISIÓN: OK

COMPENSADOR: OK

TORNILLOS NIVELACIÓN: OK

~IGITAlGlOBE

Esta certificación tiene validez de eis (6) meses a partir de Agosto 08 de
2013 hasta febrero 08 de 2014.

Atentamente,

~~fiii
Dissman Ingeniería Ltda.
Departamento Técnico
taller@dissrnaniugenjeria.com
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Certificado C008/2616

.El Sistema de Ges.liÓn de

DISSMAN INGEN,IERIA l TOA

_Calle -6<:;ANo. 929/40
Bogotá D.C., Colornbt e

ISO 9001 :2008

COMERCIAUZACION y SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS Y SOfTWARE PARA
INGENIERIA¡ TOPOGRAFíA Y SISTEMAS OE INFORMACiÓN GEOGRÁFICA.

~l'Il'aJide¡; de este c;erlili'cado estasujela a las audltorlas de s69uirnienlo satisfactorias y cu¡¡lquier
venficac~n debeta hacerse con la Oficina SGS Colombia SA

Este cenific¡¡¡joes váli o desde 01109/20 11 Hasta 31/08!20' 4
Edición 3 , certiücado con SGS desde O1/09J2DG8

AudItoría de Re Ce:liflcacíón 30 días antes del 01109f2014
Autorll.Mo por
¡...~1~hQ:ro500 t.<>¡

SGS Colombia SA Systefl1$ [. SeJVl1:E!S CMrlll:¡lllon
Cerrera 16A No 76-1 ¡ )lis<.>:I ilogolá O.C., ColombiA

Tel. (~7-1)6I)fi9292 Fax: +(57-1)6359252 "'W.•.$95.(;OOI.'0
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(ertil!cllll() de Rt"p'rescmtuciól1

:\ quien corrcspon ia:

Trimble Naviuation J ,Ld.. ernprc "1 cspcci alista en el dcsurroilo y fabricación de
sistemas de p\l sicionamientc aéreo. marina ..' terrestre, certifica a través del presente.
que laempresa I )¡,sman lngcnicria Ltda. con oficinas en Ca llc fl\) ¡\ r.;" t)·28/40 dé la
Cuidad de Bogota, (:5 el único Representante Autorizado de nuestra marca Nikon y
Spectra Prcci: ..ion rara todo el territorio <k la República ('IJiomhiaT1Ll, contando con
instalaciones comnletas y personal capacitado para el servicir técnico de éstos
productos.

Asimismo dejamos constancia que no cxist . ninguna otra cruprcsa en fa Repúhhca
Colombiana que está autorizada a ofrecer las estacion ~_.totales de nuesira marca
Spectra Prccision / Nikon ) HUnrlOUJ exisk ( tru servicio iécn ÍC,;oautorizado para las
mismas en Colnrnbii'¡,

Atentamente.


